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REF.: NOTA CAR/MDPyEP/VPI/DGSCI/UCI N° 0005/2024
DE 24/01/2024, DEL VICEMINISTERIO DE POLITICAS
DE INDUSTRIALIZACION DEPENDIENTE DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO ' PRODUCTIVO Y
ECONOMIA PLURAL.

Para conocimiento y difusion, se remite la Nota con Cite: CAR/MDPYEP/VPI/DGSCI/UCI
N° 0005/2024 de 24/01/2024, del Viceministerio de Politicas de Industrializacion
dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economia Plural, que remite la
Resolucién Ministerial que aprueba el Reglamento Técnico “Aprobacion de Modelo de _
Medidores de Agua Potable”, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo
N° 5070 de fecha 29/11/2023.
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CAR/MDPyEP/VPI/DGSCI/UCI N° 0005/2024 - INGRESE

RO IVIA MINlS';ERIO DE DESARROLLO
BOLIVIA PRODUCTIVO Y EGONOMII.A PLURAL

Senora

..;tﬁ'clihbduu VENTALY ARCHIVG

Karina Liliana Serrudo Miranda

PRESIDENTE EJECUTIVO

ADUANA NACIONAL -
Presente. - :

Ref.: REMI DE RESOLUCION MINISTERIAL MDPYEP/DESPACHO/N® 173.2
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO TECNICO “APROBACION DE MODELO DE
MEDIDORES DE AGUA POTABPE" "

Distinguida Hermana:

A tiempo de saludarla, el motivo de la presente es remitir la Resolucion Ministericl
MDPYEP/DESPACHO/N® 173.2023, que aprueba el Reglamento Técnico
“Aprobacién de Modelo de Medidores de Agua Potable”, en cumplimiento a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 5070 de fecha 29/11/2023, gque en su
Disposicion Transitoria Primera paragrafo I menciona ...El Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economia Plural remitirG a la Aduana Nacional la Resolucion Ministerial
y el Reglamento Técnico "Aprobacion de Modelo de Medidores de Agua Potable".

En ese senfido remito a Usted lo sefialado, para su conocimiento y fines
consiguientes.

Sin ofro particular, saludo a Usted con las consideraciones mds distinguidas.

Ing| Luis Jos

VICEMINISTRO DE POLITICAS DE
| INDUSTRIALIZACION

Min de Productivo y

Economia Plural

LISC/RWRR/TOLF/AGLA

djunto: RM, N° 173.2023 ¥ RT.

Este documento puede ser verificado en https://verifica.produccion.gob.bo

Av. Mariscal Santa Cruz, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, piso 20
(591-2) 2184444, Fax: 2316942
www.produccion,gob.bo
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RESOLUCION MINISTERIAL
MDPyEP/DESPACHO/N® 173 .202 3

tapaz, 110DIC 2023

TEMA: APROBACION DEL REGLAMENTO TECNICO “APROBACION DE MODELO DE
MEDIDORES DE AGUA POTABLE"

VISTOS:

El Informe INF/MDPyEP/VPI/DGSCI/UCI N° 0131/2023, de 05 de diciembre de 2023, emitido
por el Viceministerio de Politicas de Industrializacion y el Informe INF{MDP\/EP/DGAJ Ne
0116/2023, de 8 de diciembre de 2023, emitido por la Direccion General de Asuntos
Juridicos, ambos de esta Cartera de Estado, todo lo que convino ver y se tuvo que presente.

CONSIDERANDO:

Que los Numerales 1 y 2 del Articulo 75 de la Constitucion Politica del Estado, establece que
las usuarias y los usuarios y las consumidoras y los consumidores gozan de los derechos al
suministro de alimentos, farmacos y productos en general; en condiciones de inocuidad,
calidad, y cantidad disponible adecuada y suficiente, con prestacion eficiente y oportuna del

* suministro y el derecho a la informacion fidedigna sobre las caracteristicas y contenidos de
los productos que consuman y servicios que utilicen.

Que los Numerales 3 y 4 del Paragrafo I del Articulo 175 del Texto constitucional, sefialan
que, las Ministras y los Ministros de Estado son servidoras publicas y servidores publicos y
tienen entre otras atribuciones: la gestion de la Administracion Publica en el ramo
correspandiente; y de dictar normas administrativas en el ambito de su competencia.

Que el Numeral 2 del Articulo 316 de la Constitucion Politica del Estado, refiere como una
funcién del Estado; el dirigir la economia y regular, conforme con los principios establecidos
en la constitucion, los procesos de produccion, distribucion y comercializacion de bienes y
servicios. '

Que la Decision 506, de 22 de juhio de 2001, sobre reconocimiento y aceptacion o
certificados de productos que se comercialicen en la Comunidad Andina regula 4
reconocimiento y aceptacion automadtica, por parte de los Paises Miembros, de los
certificados de conformidad de productos con reglamentos técnicos o con normas técnicas
de observancia obligatoria del pais de destino emitidos por los organismos de certificacion
acreditados o reconocidos.

Que la Decision 615, de 15 de julio de 2005, de la Comunidad Andina de Naciones - CAN,
establece el Sistema de Informacion de Notificacion y reglamentacion técnica de la
Comunidad Andina (SIRT) para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de notificacién
de reglamentos técnicos y procedimientos de evaluacion de la conformidad de los Paises
Miembros, y las que se adopten a nivel comunitario; asi como brindar informacion y atencion
de consultas que se deriven de dichas notificaciones.

Que la Decision 827, de 18 de julio de 2018, de la Comunidad Andina de Naciones - CAN,
establece los lineamientos para la elaboracion, adopcién y aplicacion de reglamentos
técnicos y los procedimientos de evaluacion de la conformidad al interior de los Paises
Miembros y a nivel comunitario, a fin de evitar que éstos se constituyan en obstaculos
técnicos innecesarios al comercio. Cuyo Articulo 10 senala los aspectos que deben contener
los Reglamentos Técnicos que se elaboren, adopten y apliquen.
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Que el Articulo 12 de la Decision 827, de 18 de julio de 2018 sefala que Jos Paises Miembros .‘1‘-\ ¢,§ =
80 oyl

notificardn a través de la Secretaria General de la Comunidad Andina los proyectos de
reglamentos técnicos y de procedimientos de evaluacion de la conformidad, asi como los
proyectos de actualizacion (revisiones o modificatorias) de los mismos que pretendan
adoptar, que entre otros aspectos a considerar, €l Numeral 3 sefiala, conceder como minimo
un plazo de sesenta (60) dias calendario antes de su publicacion oficial para que los Paises
Miembros o cualquier interesado puedan presentar por escrito sus observaciones ya sea por
medio fisico o electrénico, preferentemente a través del Punto de Contacto del Pais Miembro
que notificé el proyecto de reglamento técnico. Asimismo, los Paises Miembros podran
extender el plazo para comentarios en caso que se presenten solicitudes debidamente
sustentadas. La notificacion realizada en el plazo indicado sera requisito necesario para
poder exigir su cumplimiento a los otros Paises Miembros. . :

Que la Decision 850, de 25 de noviembre de 2019, de la Comunidad Andina de Naciones -
CAN, actualiza el Sistema Andina de Normalizacién, Acreditacion, Ensayos, Certificacion,
Reglamentos Técnicos y Metrologia de la Comunidad Andina.

Que el Decreto Ley N° 08985 de 6 de noviembre de 1969, aprobd el Acuerdo de Integracion
Subregional, denominado “Acuerdo de Cartagena”, suscrito en Bogota - Colombia, el 26 de
mayo de 1969, que configura las bases para una integracién econémica entre Bolivia,
Colombia, Chile, Ecuador y Pert; acuerdo que fue modificado por el Protocolo de Trujillo,
de 19 de marzo de 1996, y crea la Comunidad Andina de Naciones.

Que el Tratado de Montevideo de 1980, suscrito por la Republica de Bolivia, el 12 de agosto
de 1980, y ratificado por el Decreto Supremo N° 18508, de 23 de julio de 1981 y elevado a
Ley N° 871, de 27 de mayo de 1986, instituyd la Asociacion Latinoamericana de Integracion
- ALADI, para proseguir el proceso de Integracion regional encaminado a promover el
desarrollo econémico y social, armdnico y equilibrado de la regién, y el establecimiento en
forma gradual y progresiva, de un Mercado Comun Latinoamericano en sustitucion de la
Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio - ALALC.

Que el Acuerdo Regional N° 8 “Acuerdo Marco para la Promocion del Comercio mediante la
Superacién de los Obstaculos Técnicos al Comercio”, de la Asociacion Latinoamericana de
Integracién — ALADI, suscrito el 8 de diciembre de 1997, tiene por objeto evitar que )&+
elaboracién, adopcion y aplicacién de los Reglamentos Técnicos, las Normas Técnicas
Evaluacién de la Conformidad se constituyan en obstaculos técnicos innecesarios al comertio Vo.Bo.
intrarregional, asimismo, los paises signatarios reafirman sus derechos y obligacion&g®;
contenidos en el Acuerdo sobre Obstaculos Técnicos al Comercio - OTC de la Organizacion
Mundial del Comereio - OMC.

Que el Acuerdo sobre Obstaculos Técnicos al Comercio de la Organizacién Mundial del
Comercio, tiene como objetivo que los Reglamentos Técnicos, las Normas y los
Procedimientos de Evaluacién de la Conformidad no sean discriminatorios ni creen
obstaculos innecesarios al comercio y que al mismo tiempo reconoce el derecho de sus
iembros, a aplicar medidas para alcanzar objetivos legitimos, tales como los imperativos
2dle la sequridad nacional; la prevencion de practicas que puedan inducir a error; la proteccion
He la salud o seguridad humana; de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio
ambiente.

Que el Numeral 2.2 del Articulo 2 del Acuerdo sobre Obstaculos Técnicos al Comercio de la
Organizacién Mundial del Comercio sefiala que, los Miembros se aseguraran de que no se /
elaboren, adopten o apliquen reglamentos técnicos que tengan por objeto o efecto crear
obstaculos innecesarios al comercio internacional. A tal fin, los reglamentos técnicos no
- restringiran el comercio mas de lo necesario para alcanzar un objetivo legitimo, teniendo en
cuenta los riesgos que crearia no alcanzarlo. Tales objetivos legitimos son, entre otros: los
imperativos de la sequridad nacional; la prevencion de practicas que puedan inducir a error; /'
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la proteccién de la salud o seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o del f
medio ambiente. v

%,

Que la Ley N° 1637, de 5 de julio de 1995, aprueba y ratifica el Acta Final de’la Ronda
Uruguay que crea la Organizacién Mundial de Comercio - OMC e incorpora los resultados de
las Negociaciones Comerciales Multilaterales del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT), suscrito por Bolivia en ocasion de la Reunion Ministerial
celebrada en la ciudad de Marrakech, los dias 12 al 15 de abril de 1994.

Que la Ley Nacional de Metrologia aprobada y promulgada por el Decreto Ley N° 15380, de
28 de marzo de 1978, que define la Politica Nacional en materia de metrologia, sera
ejecutada entre otros, a través del funcionamiento de un Servicio Metroldgico en el ambito

nacional.

Que los Articulos 14 y 15 de la Ley Nacional de Metrologia sefalan que, el Control
Metrolégico es un conjunto de operaciones técnicas que seran administradas y ejecutadas
(nicamente por las autoridades del Estado, a través del Organismo de Aplicacion de la
presente ley. El Control Metroldgico tendra como objetivo precautelar la economia nacional
y coadyuvar al desarrollo cientifico tecnolégico, y que el Organismo de Aplicacion de la
presente ley es la institucion autorizada para ejercer el Control Metroldgico en todo el pais,
debiendo para el efecto contar con personal técnico capacitado, unidades técnicas,
laboratorios metroldgicos, unidades maviles, equipos e instrumentos que se requieran para
realizar esta labor.

Que los Articulos 16 y 17 de la Ley referida, establece que el control metroldgico de equipos
e instrumento de medicion serd aplicado de caracter obligatorio, y establece las siguientes
categorias de control metroldgico:-a) La aprobacion de Modelo; b) La Verificacion Inicial; c)
La Verificacion Periddica y d) La Verificacion Excepcional. '

Que el Articulo 18 de la Ley Nacional de Metrologia, establece que es obligatorio para todos
los fabricantes e importadores, someter todo instrumento de medicién a la aprobacion de
modelo y .verificacién inicial, ademas establece que, en la venta de los equipos o
instrumentos de medicién importados, sus responsables deberén exhibir certificados de
Aprobacién de Modelo y Verificacion Inicial.

Que el Articulo 26 de la Ley Nacional de Metrologia establece que, el Organismo de
Aplicacion de la presente ley serd el Servicio Metrologico Nacional.

Que la Ley N° 1990, de 28 de junio de 1999, General de Aduanas, regula el ejercicio de la
potestad aduanera y las relaciones juridicas que establecen entre la Aduana Nacional y las
personas naturales o juridicas que intervienen en el ingreso y salida de mercaderias del
territorio nacional.

Que los incisos a) y j) del Articulo 14 de la Ley N° 453, de 4 de diciembre de 2013, Ley /= g
General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y lo 5 oy
g Consumidores, establece que el proveedor de productos o servicios, de conformidad a sg \%E
normativa especifica, esta obligado a proporcionar informacion sobre las caracteristicas,\ "
composicion nutricional, forma de uso o conservacion de los productos o servicios ofertados,
de manera accesible para las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores;
y otros que se determinen en normativa especifica.

_, kletsiy

Que mediante el Decreto Supremo N° 24498, de 17 de febrero de 1997, se creo el Instituto
Boliviano de Metrologia -IBMETRO- que administrara el Servicio Metroldgico Nacional -
SERMETRO- establecido por la Ley Nacional de Metrologia. - PLTITMN

i \\
e e\

| =

o Que gl Articulo 21 del Decreto Supremo N° 24498, de 17 de febrero de 1997, del Sistema | :
*i 3\ Boliviano de Normalizacion, Metrologia, Acreditacion y Certificacion, sefiala que el Gobierno \ et

% i
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podra fijar, mediante las autoridades competentes, los niveles de proteccion apropiados, en
base a medidas de normalizacion, en la prosecucién de sus objetivos legitimos en materia
de: sequridad y de proteccién de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la proteccion

del medio ambiente, la prevencion de practicas que pueden inducir a error al consumidor o h
- afectar la sequridad nacional.  ° '
Que el Articulo 23 del precitado Decreto Supremo, indica que la Secretaria Nacional de

Industria y Comercio — actual Ministerio de Desarrollo Productivo y Economia Plural -
coordinara y registrara, mediante la Direccién General de Desarrollo Industrial - actual
Direccién General de Servicios y Calidad Industrial dependiente del Viceministerio de
Politicas de Industrializacién — la emisién de reglamentos técnicos de productos, procesos y
servicios. Todos los organismos gubernamentales que emitan reglamentos técnicos deberan
notificar para ese fin, en una etapa convenientemente temprana, de modo que pueda 3
hacerse conocer a las partes interesadas y si el caso lo requiere se proceda con las
natificaciones a paises bajo convenio de notificacion previa. Los reglamentos técnicos de
productos, procesos y servicios entraran en vigencia sesenta (60) dias después de efectuada c

la rotificacién a la Direccién General de Desarrollo Industrial. Este plazo para la y
comunicacion podra ser omitido, en el caso que existiese una emergencia declarada por 8
motivos de problemas urgentes en seguridad nacional, sequridad y sanidad humana, animal |

y vegetal o proteccién del medio ambiente, a condicion de que al adoptarse el reglamento e ——
técnico se cumpla con la notificacion.

Que el Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N© 25870,
de 11 de agosto de 2000, establece las prohibiciones y autorizaciones previas para la
importacion e ingreso de mercancias a territorio nacional, asi como las certificaciones para
el despacho aduanero de mercancias, asi como los documentos soporte de la declaracion
de mercancias de importacion.

Que los Incisos b), c) y d) del Pardgrafo I del Articulo 14 del Decreto Supremo N° 4857, de
06 de enero de 2023, de Organizacion del Organo Ejecutivo, sefiala entre otras atribuciones
de las Ministras y los Ministros de Estado; proponer y dirigir las politicas gubernamentales
del sector; dirigir la gestion de la Administracion Publica en el ramo correspondiente; y dictar
normas administrativas en el ambito de su competencia.

Que los Incisos k) y z) del Articulo 57 del citado Decreto Supremo, establece entre.las Fi
atribuciones del Ministro de Desarrollo Productivo y Economia Plural, el disefiar efs u"
implementar politicas para mejorar la gestion de calidad de los bienes y servicios de log ’
actores de la economia plural, en el marco del sistema boliviano de calidad y el de proponeg*
politicas de defensa del consumidor, en coordinacion con el Ministerio de Justicia y yd
- Transparencia Institucional. ' '

Pt

Que los Incisos g), h), k) e i) del Articulo 59 de la misma norma, sefalan entre lad
atribuciones del Viceministerio de Politicas de Industrializacion - VPI: desarrollar e
implementar politicas, reglamentos y programas para promover la competitividad y la
- productividad en condiciones favorables para la industria a mediana y gran escala en

< o)
o Richard Pilimey &

coordinacién con el Viceministerio de Comercio y Logistica Interna; formular e implementar /. oy
| oliticas, reglamentos e instrumentos para promover el desarrollo industrial sostenible, en %o E
0.8, & | marco del PDES en coordinacion con las instancias correspondientes; disefiar normar, \ ses oo s |

y s bl gl

cientifica y normalizacion técnica del sector industrial en el marco del sistema boliviano de
calidad y realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de aplicacion de la regulacion
del sector industrial.

Que el Decreto Supremo N° 5070, de 29 de noviembre del 2023, tiene por objeto facultar
al Ministffrio de Desarrollo Productivo y Economia Plural, a través del Instituto Boliviano de
Metrologia — IBMETRO, emitir el Certificado de Reglamento Técnico de Muestras (CRTM) 7 * N

Lk Ficris A
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para la Aprobacién de Modelo de Medidores de Agua Potable y el Certificado d /{ %
Cumplimiento de Reglamento Técnico (CCRT) - \s

Que la Disposicién Transitoria Primera del citado Decreto, dispone que el Ministerio de
Desarrollo Productivo y Economia Plural, aprobara mediante Resolucion Ministerial el r—ﬁ
Reglamento Técnico “Aprobacién de Modelo de Medidores de ‘Agua”, en un plazo de hasta

veinte (20) dias habiles, a partir de la publicacién del Decreto Supremo. %

Que la Disposicién Transitoria Segunda del precitado Decreto, sefala que el Ministerio de
Desarrollo Productivo y Economia Plural, a través de IBMETRO, elaborara el procedimiento
de solicitud y de emisién del CRTM y CCRT, el cual sera aprobado mediante Resolucion
Ministerial, en un plazo méximo de sesenta (60) dias calendario posteriores a la publicacion

del citado Decreto Supremo.

Que la Disposicién Transitoria Tercera del Decreto Supremo N° 5070, refiere que los C)_!

Certificados de Cumplimiento de Reglamento Técnico, serd exigible por la Aduana Nacional, | %

doscientos cuarenta (240) dias calendario, después de la aprobacion del Reglamento . |
g

Técnico.
" m—t
CONSIDERANDO: o -
e

Que mediante Informe INF/MDPyEP/VPI/DGSCI/UCI N° 0131/2023, de 05 de diciembre de
2023, en el cual concluye que el Estado Plurinacional de Bolivia forma parte de los Acuerdos
Internacionales referidos a la Reglamentacién Técnica, cuyas prerrogativas mandan a
cumplir documentos y procedimientos especificos, siendo estos el Acuerdo de Obstaculos
Técnicos al Comercio de la Organizacion Mundial del Comercio (OTC/OMC), las Decisiones
827 y 615 de la Comunidad Andina (CAN), y el Acuerdo Regional N° 8 de la Asociacion
Latinoamericana de Integracion (ALADI).

Que el citado informe refiere que el proyecto de Reglamento Técnico “Aprobacion de Modelo-

de Medidores de Agua Potable”, para su puesta en vigencia necesita del Certificado de
Reglamento Técnico de Muertas (CRTM) y del Certificado de Cumplimiento de Reglamento
Técnico (CCRT), tanto para las importaciones y el Certificado de Cumplimiento d
Reglamento Técnico (CCRT) para la produccidn nacional, siendo este un requisito exigids A
por el Viceministerio de Politicas Tributarias dependiente del Ministerio de Economi t
Finanzas Plblicas para que la Aduana Nacional proceda a exigir el cumplimiento
Reglamento Técnico a través de una certificacion emitida por instancia gubernamental co
atribucionessespecificadas en un Decreto Supremo. En ese contexto, el 29 de noviembre de
2023 se aprobé el Decreto Supremo N° 5070, que manda al IBMETRO a emitir el CRTM y el
CCRT, que seréa requisito para la importacién y soporte para el Despacho Aduanero en el
caso de importaciones, y para la comercializacién de la produccién nacional.

- Que mediante Informe Legal INF/MDPyEP/DGAJ N° 0116/2023, de.8 de diciembre de 2023,
la Direccion General de Asuntos Juridicos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economia
Plural, concluye sefialando que en el marco de lo establecido en el Paragrafo I de la
Disposicion Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 5070, de 29 de noviembre de 2023,
la justificacion técnica realizada por el Viceministerio de Politicas de Industrializacion, y de
conformidad al marco normativo citado, se concluye que es pertinente la aprobacion del
Reglamento Técnico “Aprobacion de Modelo de Medidores de Agua Potable” a través de
Resolucién Ministerial. '

$¥77 9% CONSIDERANDO:

Yo & Que los lnciso§. ¢) y d) del Articulo 14 del Decreto Supremo N°® 4857, de 6 de enero de 2023,
o © de Organizacion del Organo Ejecutivo, establece que, entre sus atribuciones de las Ministras - ki \

VoBo. = ) /6
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y Ministros del Organo Ejecutivo, el dirigir la gestion de la Administracion Publica en el en
el ramo correspondiente y dictar normas administrativas en el ambito de su competencia.

ESTADO PLURINACIONAL DE

BOLIVIA  FRe50ethe  eonomia puras

Que el Inciso w) del Paragrafo I del Articulo 14, del Decreto Supremo N° 4857, de
Organizacién del Organo Ejecutivo, sefala que es atribucion de los Ministros y Ministras,
emitir Resoluciones Ministeriales, en el marco de sus competencias.

Que mediante Decreto Presidencial N° 4389, de 09 de noviembre de 2020, el Sr. Presidente
del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora designé al ciudadano Néstor
Huanca Chura como Ministro de Desarrollo Productivo y Economia Plural.

POR TANTO:

. El Ministro de Desarrollo Productivo y Economia Plural, en uso de sus facultades y
atribuciones conferidas por el ordenamiento legal vigente,

RESUELVE:

PRIMERO. - APROBAR el Reglamento Técnico “Aprobacion de Modelo de Medidores de
Agua Potable”, en sus cinco (5) capitulos y sus doce (12) Articulos, que forma parte
integrante de la presente Resolucion Ministerial, de conformidad al Informe
INF/MDPYEP/VPI/DGSCI/UCI N° 0131/2023, de 05 de diciembre de 2023.

SEGUNDO. — Refrendar el Informe INF/MDPyEP/VPI/DGSCI/UCI N° 0131/2023, de 05 de
diciembre de 2023, emitido por el Viceministerio de Politicas de Industrializacion y el Informe
INF/MDPYEP/DGA) N° 0116/2023, de 8 de diciembre de 2023, emitido por la Direccion
General de Asuntos Juridicos, ambos de esta Cartera de Estado.

TERCERO. - Se dispone que el tiempo de adecuacion del Reglamento Técnico referido-es
de doscientos .cuarenta (240) dias calendario contados a partir de la promulgacion de la
presente Resolucién Ministerial, posterior a dicho periodo el Certificado de Reglamento
Técnico de Muestras y el Certificado de Cumplimiento de Reglamento Técnico, sera exigido
tanto para la Produccién Nacional como para la Importacion.

CUARTO. - La entidad sancionadora al incumplimiento del Reglamepto Técnico “Aprobacion
de Modelo de Medidores de Agua Potable”, sera el Instituto Boliviano de Metrologia -
IBMETRO.

QUINTO. - i Viceministerio de Politicas de Industrializacion, es responsable, de I
notificacién, cumplimiento y ejecucién de la presente Resolucion Ministerial y Reglamentig

Técnico

SEXTO. - El Instituto Boliviano de Metrologia - IBMETRO, en el marco de su competencia
queda encargado de la difusién, cumplimiento y ejecucién de la presente Resolucion
Ministerial y Reglamento.

Registrese, comuniquese, cuimplase y archivese.
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CAPITULO L.
OBJETO, CAMPO DE APLICACION, REFERENCIAS NORMATIVAS,
DEFINICIONES Y SIGLAS.

Articulo 1.  (Objeto).

Establecer los requisitos técnicos y metroidgicos, para la aprobacién de modelo de Medidores
de Agua Potable utilizados en conductos cerrades, para la prevencion de practicas que
puedan inducir al error:

Articulo 2.  (Campo de Aplicacién).
| Las disposiciones del presente reglamento técnico, aplican:

I. A los medidores para agua potable con Clase de Exactitud 1 y Clase de Exactitud 2,
con didmetros nominales de hasta 50 mm, utilizados en conductos cerrados totalmente
cargados; sean de produccion nacional o importados, y se encuentren comprendidos
en las sub partidas arancelarias detalladas en la siguiente tabla:

Tabla 1, Sub partida Arancelaria aplicada al Reglamento Técnico.
: : . REGLAMENTO
CODIGO - _ DESCRIPCION DE LA MERCANCIA : TECNICO (RT)
90.28 Contadores de gas, liquido o electricidad,incluidos los de .
1 calibracién. i
9028.20 - Contadores de liquido: :
9028.20.10 - - Contadores de agua: _
[9028.20.10.10 |- - - Contadores de agua fria con diametro nominal hasta 50 mm |  Sujeto a CCRT |
19028.20.10.20 - - Muestras de mercancias de la subpartida 9028.20.10.10 | Sujetoa CRTM |
9028.20.10.90 - - - Los demas 5

No Aplica CCRT |

I1. A las empresas unipersonales o sociedades comerciales que produzcan o importen, el
producto considerado en el presente Reglamento Técnico

Articulo 3. (Referencia Normativas).

Las fuentes de informacion consideradas para la elaboracidon del presente Reglamento
=N, Tecnico son las siguientes:

s * \ * Ley Nacional de Metrologia, puesta en vigencia por el D.L 15380 de 28 de marzo de
_ .12: 1978 y su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo 19213 de 5 de octubre
el > Swe: f de 1982 se instituyé el Servicio Metrolégico Nacional (SERMETRO).

L » OIML R 49-1:2013. Medidores de agua para agua potable fria y agua caliente — Parte
- 1. Requisitos Técnicos y Metrolégicos.

* OIML R 49-2:2013. Medidores de agua para agua potable fria y agua caliente — Parte
2: Métodos de Ensayo.

* OIML R 49-3:2013. Medidores de agua para agua potable fria y agua canenre — Parte
3: Formato del informe de ensayo.
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(Definiciones y Slglas)

4.1. Definiciones,
Para los efectos del presente Reglamento Técnico se adoptan las siguientes definiciones:

Aprobacion de
| Modelo

|

Decision metroldgica tomada por las autoridades del Gobierno Nacional por la
cual se reconoce que el medelo estudiado de un equipo o instrumento. de
medicién responde a las exigencias y requisitos técnicos reglamentarios.

| Autoridad Es la autoridad administrativa de los distintos niveles del Estado, con
| competente. atribuciones establecidas mediante norma para ejercer las tareas de
| regulacion, control, designacién, supervision y/o fiscalizacién, de las
actividades en el marco de sus competencias.,
Autoridad de | Autoridad competente para revisar, auditar y vigilar la congruencia entre los
fiscalizacion. | objetivos planteados y las metas alcanzadas en la aplicacién de un Reglamento
Técnico; sus actividades' no tienen restriccion de tiempo especifico.
Autoridad de | Autoridad' competente, para la vigilancia y control de la actividad técnica y
supervision. especializada que conlleva el cumplimiento de un reglamento técnico.
| Calculador., La parte del medidor que transforma las sefiales de salida del transductor de
[ i medicién y posiblemente de los instrumentos de medicidn asociados, los
': transforma y si corresponde, almacena los resultados en la memoria hasta que
b sean utilizados.
: Nota, El calculador debe tener |a capacidad de comunicarse con los dispasitivos auxiliares ambas
; vias. .
i Caudal (Q). Cociente del volumen real de agua que pasa a través del medidor y el tiempo
: transcurride para que este volumen pase a través del mismo.
Nota, Para el presente Reglamento Técnico, se dlasifica a los caudales como: minimo, de
transicion, permanente y de sobrecarga conforme el siguiente grafico,
HFROR
| o .
' : :
[ otd ! /\I !
| h A S < i
i .34 ‘ : ‘N‘-‘""h-—""_’— \
| ZOMA SUPERIOR —————————— =
| >
| Q4 Caudal minimo
' 0, Caudal de wansicion
1 9y Candal permanenta
i: 0* Caudal de sobrecarga
lI
[ a, a; a,
| Caudal | Es el caudal mas pequerio al cual operara el medidor dentro de los errores

minimo (Q1).

maximos permisibles,

- Caudal de
| transicién

(Q2).

divide el rango de caudal en dos zonas, la zona de caudal superior y la zona
de caudal inferior, cada una caracterizada por sus propios errores maximos

permisibles,

Es el que se encuentra entre et caudal permanente y el caudal' minimo que |

Caudal
‘| Permanente

Es el maximo caudal dentro de las condiciones nommaies de operacidn, al cual
debe operar el medidor dentro de los errores maximos permlsmres i

IFQTOCUPIA LEGA
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Caudal de
sobrecarga

(Q4).

Es el caudal mas alto al cual el medidor puede operar durante un corto periodo
de tiempo dentro de los errores maximos permisibles, manteniendo su
desempefio metroldgico, cuando posteriormente opera dentro de sus
condiciones nominales de operacion.

Certificado de |

Cumplimiento
de

Documento emitido per una instancia gubernamental, basada en la decision,
de que se ha demostrado el cumplimiento-de los requisitos especificados en
un Reglamento Técnico, y se constituye en documento soporte para el

| Reglamento Despacho Aduanero.
i Técnico
(CCRT). .
| Certificado de | Documento que autoriza el ingreso de muestras a territorio nacional, que seran
| Reglamento sujetas a Evaluacion de la Conformidad para la verificacién del cumplimiento
| Técnico de | de la Reglamentacion Técnica; el cual se constituye en Documento Soporte
| Muestras para la importacion y el despacho aduanero.
(CRTM)
Condiciones Es la condicion de operacion, establecida para evaluar el desempefio de un
de referencia. | medidor o para comparar resultados de medicidn.
Condiciones Condiciones de operacién que requieren cumplimiento durante la medicidn con
nominales de | el fin de que un medidor se desempefie segtn su disefio.
operacion. Nota. Las condiciones nominales de operacién especifican intervalos para el caudal y para las
cantidades de influencia para los cuales los errores (de indicacion), deben estar dentro de los
| arrores maximos permisibles,
| Conducto Sistema de tuberias que esta completamente sellado y aislado de ambiente
| cerrado. externo, es decir no tiene fugas, ni puntos de entrada o salida de aire.
| Diametro Designacion numérica comin a todos los componentes de un sistema de

- Nominal (DN).

tuberia, excluyendo aquellos sistemas designados por un didmetro exterior o

por la dimension de la rosca. Es un nimero enterc usado como referencia, y |

esta relacionado aproximadamente a las dimensiones de construccion.

Dispositivo de

ajuste.

Es la parte del medidor que permite ajustar el medidor de modo que su curva
de error sea ajustada generalmente en paralelo a ella misma, para hacer que
los errores se encuentren dentro de los limites de errores méximos permisibles.

Dispositivo
auxiliar,

Es un dispositivo previsto para desarrollar una funcién especifica, directamente
relacionada con la elaboracion, transmision o exhibicidn de los valores
medidos.

Nota 1. Para o caso del presente Reglamento Técnico, los dispoabvos auxiliares son
complementarios al medidor de agua y su uso o aplicacion es opcional, sin embargo, pueden estar

- Sujetos a-control metroldgico legal, en caso de ser necesario.

Nota 2. Los principales dispositivos auxiliares son:
a) Dispositivo.de puesta a cero.
b) . Dispositivo indicador de predio. )
¢) Dispositivo indicador de repeticién.
d) Dispositive de impresion.
e) Dispositivo memorizador.
f) Dispositivo de control tarifario.
g) Dispositivo predeterminador v.
h) Dispositivo de auto servicio.

' | indicador.

Dispositivo

Parte del medidor que indica el volumen de agua que pasa por el medidor.._

Documento de
Evaluacién de
la

Documento emitide conforme a las reglas de un esquema o sistema de |

certificacion, en el cual se puede confiar razonablemente que un producto,
proceso o servicio debidamente identificado esta conforme con un reglamento

Conformidad. | técnico, norma técnica u otra especificacién técnica o documente normativo i
especifico.
: | Durabilidad. Es la capacidad de un medidor para mantener sus caractefisticas de

desemperio durante un periodo de uso.
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Error (de la

Valor medido de una magnitud menos un valor de referencia.

indicacion). Nota. Para la aplicacion de la presente Reglamento Técnico, el volumen indicado se considera
’ como la cantidad medida y el volumen real como la cantidad de referencia. A la diferencia entre
| el volumen indicado y &l volumen real se le denomina error (de indicacion).
Error | Error intrinseco de un medidor segun se determine antes de las pruebas de
intrinseco rendimiento vy las evaluaciones de durabilidad.
| inicial,
| Error Error de un medidor determinado bajo las condicicnes de referencia.
intrinseco.
Error maximo | Valor extremo del error de medicidn, respecto a un valor de magnitud de
permisible referencia conocido, permitido por el presente Reglamento.
(EMP).
Fabricante Persona natural ¢ juridica gue produce o ensamble un determinado producto
Importador. Persona natural o juridica, que presenta mediante una agencia despachante
de aduana, |a declaracion de mercancias para el despacho, con el cumplimiento
de las formalidades aduaneras.
Medidor de | Instrumento disefiado para medir continuamente, memorizar y “mostrar &l
agua. volumen de agua que pasa a través de un transductor de medicion en
cohdiciones medibles.
Nota 1: Un medidor de aqua incluye, al menos, un transductor de medicidn, un calculador
(incluyendo dispositivos de ajuste o correccién, si los hay) y un dispositivo indicador. Estos tres
dispositivos pueden estar en ubicaciones diferentes,
Nota 2: En el presente 'Reqiarnento Técnico, un medidor de agua también es llamado “medidor”. |
Nota 3: En el presente-Reglamento Técnico, se consideran medidores de agua también a los de-
“chorro dnico” y “chorro multiple”.
Medios Son todas aquellas herramientas’o dispositivos que tienen la capacidad de
Visuales. comunicar o transmitir mensajes e informacion de una forma visual.
Muestra Parte representativa de mercancias o de su naturaleza, que se utiliza para su
demostracién o analisis.
Pérdida de | Es la disminucion irrecuperable en la presion, a un caudal determinado,
_presion. causada por |a presencia del medidor en la tuberia.
Presion de | Presion promedio (estimada) def agua en la tuberia, medida a la entrada y a
trabajo (PW). | la salida del medidor.
Presion Presion interna maxima que un medidor puede soportar permanentemente,
maxima dentro de sus condiciones nominales de operacidn, sin deteriorar su
admisible desempefio metroldgico.
(PMA).
Produccion Conjunto de empresas, que fabrican, ensamblen un mismo bien y cuya |
Nacional. produccién conjunta tiene un peso muy importante en la economia de un pais. |
Sensor. Elemento de un medidor directamente afectado. por la accién del fenémeno,
cuerpo o sustancia pertader de la magnitud a medir.
Nota. En el caso de un medidor de agua, el sensor puede ser un disco, pistdn, rueda, elemento
de turbina, los electrodos de un medidor electromagnético u otro elemento. El elemento detecta
el caudal o volumen de agua que pasa por el medidor, y sa le denomina "sensor de flujo” o “sensor
de velumen”,
Temperatura Temperatura del agua en la tuberia, medida a |a salida del medidor.
de trabajo. 7
Temperatura Temperatura maxima del agua que un medidor puede sopomsr
maxima permanentemente, dentro de sus condiciones nominales de operacion, s;n [
permisible deteriorar su desempefio metrol6gico.
(TMA). Nota. La temperatura maxima permisible es a condicidn nominal de operacién. més alta para la |

temperatura.
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| Temperatura | Temperatura minima del agua que un medidor puede soportar
| minima permanentemente, dentro de sus condiciones nomlnales de_operacion, sin
| permisible deteriorar su desempefio metroldgico.’
I : (TmaA). Nota. La temperatura minima permisible del agua es la condicidn nominal de operacion mas baja
- . | para la temperatura:
| Transductor Es la parte del medidor que transforma el caudal o el volumen de agua a ser
de medicidn, medido en senales que son pasadas al calculador y que incluye el sensor.

Nota, £l transductor de medicidn puede funcionar de manera auténoma o utilizar una fuente de
| energia externa y estar basado en un principio mecanico, eléctrico o electrénico.

| Verificacién. | Procedimiento de evaluacion de la conformidad, que conduce a la emision de o

‘ | un certificado de verificacién cuando corresponda. ﬂ ’
Volumen Volumen de agua indicado por el medidor y que ccrresponde al volumen real. Q_,_*
indicado. 3
Volumen real. | Volumen total de agua que pasa por e med:dor independientemente del a

tiempo que le tome.
Nota 1. Este es el mensurando.

Nota 2. £l volumen real se calcula desde un volumen de referencia, segin se determine por un
estandar de medicion adecuado, teniendo en cuenta las diferencias en las condiciones de medicidn,
segun sea apropiado. |

O—C

.. "Ql

|

4.2. Siglas y abreviaturas.

Las siglas y abreviaturas usadas en el presente Reglamento Tecmco son descritas a
continuacion:

MDPyYEP  Ministerio de Desarrollo Productivo y Economia Plural.

DN Diametro nominal. *
EMP Error maximo permisible.
IBMETRO Instituto Boliviano de Metrologia.
OIML Organizacién Internacional de Metrologia Legal.
PMA Presion Maxima Admisible.
PW Presion de trabajo.
Q Caudal. )
Q Caudal minimo. - '
e Q2 Caudal de transicion.
Qs Caudal permanente,
Qs Caudal de sobrecarga.
< -/ . 8t Sistema Internacional de Unidades.
M TMA Temperatura méxima permisible.
e TmA Temperatura minima permisible. .
| n0ies U0/DO  Clase de sensibilidad
‘ ¥ i Ap Diferencial de Presion
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| CAPITULO II
| REQUISITOS, REQUISITOS DE ENVASE, Y ETIQUETADO
Articulo 5.  (Requisitos).

Los medidores de agua potable, contemplados en el presente Reglamento Técnico, deben
cumplir lo siguiente:

5.1. Requisitos Generales.
5.1.1. Componentes de un medidor.

[T E:

Todo medidor debe contemplar al menos los siguientes componentes: %
. ' a) Cuerpo: Es la carcasa del medidor y contiene todas las pértes internas. '__D
b) Filtro: Su funcion es evitar que ingrese al medidor particulas solidas, sedimentos y otros 8
materiales que puedan dafiar los componentes en el interior de la carcasa. —
c) Eje: Es el punto de apoyo sobre el cual gira la rueda de lectura del medidor. L?—
'd) Dispositivo de Ajuste: Elemento utilizado para regular la curva de error. Boee o |

e) Camara: Contiene los elementos de transmision como la rueda dentada y €l mecanismo
de medicion.

f) Mecanismo de Registro: Es el mecanismo que registra la cantidad de agua que fluye a
través del medidor. :

g) Iman: Se encuentra dentro de la rueda de lectura y Crea un campo magnético cuando
gira.

h) Tuerca y campana: Pieza de metal o plastico que se utiliza para sujetar el medidor de
agua a la tuberia de suministro de agua.

i) Tapa de proteccion: Elemento que se utiliza para cubrir y proteger el medidor de agua
contra dafos y condiciones climaticas adversas.

j) Turbina: Tiene la funcién de inferir la cantidad de agua que pasa por el medidor.

k) Tren reductor: Conjunto de engranajes que reduce y ftransmite el nimero de
revoluciones del dispositivo de medida al totalizador o Registro.

5.1.2. Materiales de fabricacion de los medidores.
a) Los medidores deberan estar fabricados con:

* Materiales de resistencia y duracion suficientes, que garanticen el proposito para el

cual seran usados y que no sean afectados por las variaciones de temperatura del
agua.

+ Materiales resistentes a la corrosion interna y externa, o que estén adecuadamente
protegidos mediante un tratamiento superficial. T

* Materiales reconocidos como no tdxicos, no contaminantes y biolégicamente inertes.

b) El dispositivo indicador del’ medidor de agua, estard provisto de una ventanilla
transparente, ademas de contar con una cubierta de material adecuado como
proteccion adicional. -

e e e O A e N e R P
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5.1.3. Dispositivo de ajuste y precintado.

El medidor debe contar con un dispositivo de ajuste que permita desplazar la curva de error
con miras a llevar los errores, dentro de los errores méximos permisibles. Si estos
dispositivos estuvieran montados en la parte exterior del medidor, deben tener una cavidad
que permita el precintado de este dispositivo, de tal manera que no permita ajustes
posteriores,

5.1.4. Rango (alcance) de indicacién.

El dispositivo debe tener la capacidad de registrar el volumen indicado en metros cubicos,
de acuerdo a la .Tabla 2.

Tabla 2. Rango de indicacion de un medidor de agua con
un DN hasta 50 mm.

Valores minimos del rango
3
3 (i) del indicador(m3)’
: B <63 9.999
6,3<Q3 <63 §9.999

5.1.5. Codificaciéon por color del dispositivo.
a) Color negro, para indicar metros cubicos y sus mdltiplos.
b) Color rojo, para indicar submdltiplos de! metro clbico.
Estos colores se aplicaran a los punteros, agujas, nimeros, ruedas, discos y diales.
5.1.6. Tipos de dispositivos indicadores.
Los tipos de dispositivos utilizados seran:
Tabla 3. ‘I’spo;.-: de Dispositives de Indicadores

Tipo | Indicacién Figura (Referencial) ;

| El volumen es indicado por el movimiento
| continuo de uno 0 mas punteros que se
| mueven en relacion a escalas graduadas.

Tipo 1 |Cada escala estard graduada en valores
sitivo | £XPresados en metros cubicos o bien estara
Ansidgko | acompafiada por un factor multiplicador
(x0,001; x0,01; x0,1; x1; x10; x100; x1.000,

i atc.).
i El sentido de rotacién de los puntero o de las
escalas circulares debe ser en sentido horario. |
| El volumen: indicado estara dado por una linea

de digitos adyacentes que aparecen en una o
mas aperturas (tambores),

|

i
Tipo 2 €l movimiento de los tambores indicadores | |
Dispositivo | sera hacia arriba. ‘
Digital

Para dispositivos electronicos: Se permiten
visualizaciones permanentes 0 no
permanentes. :
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Tipo Indicacion Figura (Referencial)
El medidor debe permitir una verificacion
visual de todo el dispositivo visualizador.
Tico 3 El volumen indicado estd dado por la
D?"' . |combinacin de dispositivos Tipo 1
c:pbuu?lnadbw (Dispositivo analdgico) y Tipo 2 (Dispositivo
mbinado | jigital),

5.1.7. Clases de exactitud.
Las siguientes clases de exactitud deben cumplir con.lo mencionado en las siguientes tablas:
_ Tabla 4. :

R

]

Clasede exacutud the

Q:5Q Q- L

+3%

Tabla 5.

Clase de exacntud 2

5.1.8. Condiciones nominales de operacion.

en'la Tabla 6.
Tabla 6. Condiciones de Operauon para medldores de agua potable.
| Rango Nivel
| Rango de caudal iQL aQ3
| Temperatura del agua | T30 (entre 0,1°C a 30°C)

T50 (entre 0,1°C a 50°C)

Rango de trabajo de
temperaturaambiente

+5°C a +55°C

Rango de trabajo de humedad
relativaambiental (HR) |

0 %HR a. 100 %HR excepto para dispcsitivosi
indicadores remotos, donde el rango serd de
0%HR a 93%HR

Rango de presion de trabajo

0,03 MPa < PW < 1 MPa

Para: DN < 50 mm AN | e

Las condiciones nominales de operacion para los medidores de agua potable se encuentran
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- 5.2.1. Requisitos para las pruebas de ensayo.

Los medidores de agua deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tabla 7. Requisitos de ensayos
Requisitos | Unidad Descripcion Referencia Nivel de Cumplimiento |
El medidor pasa la prueba si no presenta fugas ni
se .."Trﬂw:e q“:guf: dafios fisicos durante el ensayo, cuando: |
pueda soportar los - El medidor de agua sea sometido a una presion
de presidn hidraulica de 1,6 veces la PMA del medidor
Presidn astitica:| Pa helidlsraa' !ucllica aspecifica, OIMLR 49 2:2013 | durante 15 minutos. ok
T ditanth @ tiempé Numeral 7.3 - | medidor de agua sea sometido a una presian
especificado, &h hidraulica de 2 veces la PMA del medidor durante
presentar fugas ni 1 mlr}uto. :
didic. I Notaf. PMA, informacién suministrada por el
| fabricante.
Para medidores de Clase 1
| €l medidor pasa la prueba siel error relativo (de
indicacion) del medidor nb sobrepase el EMP de:
- % 1 % para la zona superior de caudal (Q2 < Q
, S Qi) para temperaturas de 0,1 °Ca 30 °C
= -té%para!azonainfenordecawatqasq
s < Qz), 'independientemente del alcance de
R . Se g .‘gns OIMLR 49 2:2013 | temperatura
indicacn | de un medidor de aqua | Numeral 74 Para medidores de Clase 2
- El medidor pasa la prueba si el error relativo (de
. indicacidn) del medidor no sobrepase ef EMP de;
| | -+ 2 % para la zona superior de (Q: € Q < Q4)
i [ para temperaturas de 0,1 °C a 30 °C '
| [ - £ 5 % para la zona inferior de caudal (Q: < Q
i < Q) independientemente del alcance de
| temperatura.
Se determinara a | La pérdida de presion del medidor no debe
pérdida de presion sobrepasar el valor maximo aceptable de 0,063
maxima en un medidor . MPa para la clase de pérdida de presion del
gér‘re;g: de Pa de agua con. cualguier i ﬁf‘:‘nﬁaﬁé’mu | medidor con cualquier caudal entre Qi y Q,
| caudal que se | ’ | ambos inclusive.
| encuentre entra Qy vy ‘
Ca. Cumple/No Cumple
i El error relativo (de indicacion) del medidor no
ggam_\g;ﬁcarze . u|: ! debe sobrepasar el error mdximo permitido
s medidor de agua es | aplicable para cualquiera de los ensayos de
Perturbacion % sfactids por OIMLR 49 2:2013 | perturbaciones del fiujo.
| de flujo : perturbaciones en la Numeral 7.10 NOTA: Los critenos de cumplimiento e‘.rén en
l tuberia aguas arriba o base a los Errores intrinsecos de indicacion,
| | S abajo | Cumple/No Cumple
Se verificara que un | | El error relativo (de indicacion) del medidor no
| medidor de agua que } debe sobrepasar el error maximo permitido
| permite el flujo inverso aplicable para cualquiera de los ensayos de flujo
pera que no esta inverso.
disefiado para medirio, NOTA: Los criterios de cumplimiento estan en
Flujo inverso % debe ser sometido a un | OIMLR 49 2:2013 | base a los Errores-intrinsecos de indicacion.
flujo inverse, con un | Numeral 7.8 I
caudal de hasta Q sin Cumple/No Cumple,_
que sus propiedades
metroldgicas en flujo
directo se deterioren o
cambien.
: ¢ Para medidores de Clase |
Ensayo de wmm q:: sl;: El medidor pasa |a prueba st:
Durabilidad % |ldete ok :r?dc <o | OIMLR 492:2013 | -La variacdn de la curva de error no debe
Flupo soraits 3 il Numeral 7.11.2 sobrepasar el 2 % para caudales de la zona
iy |nfmor(QisQ<Qzllvetl%muudaisde_
1a zona superior (Q; sQ s Q-) i

e et S S, s e i At
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Requisitos | Unidad Descripcién Referencia | Nivel de Cumplimiento

| Para medidores de Clase 2.

[ | €l medidor pasa la prueba si:

| " | -La varacion de la curva de emor no debe |

: | sobrepasar el 3 % para caudales de la zona |
i ; | inferior (Q: < Q < Q2), v el 1,5 % para caudales

PSSR [ S o GRSl TY NS KON ... delazona superior (W SQ<Qe). .

' Para medidores de Clase 1

El medidor pasa la-prueba si

| -La variacién de la curva de emor no debe |

Se verificara la |

| o sobrepasar el 2 % para caudales de la zona |
b i e ﬁgggsad dede agﬁ: inferior (Q1 £ Q < Q2), y e 1 % para-caudales de |
| Ourabiiidad % cuando se somete a | CIMLR 492:2013 | Ia zona superior (Q2 < Q $ Q4).
ke e 8 Numeral 7.11.3 Para medidores de Clase 2 .
Flujo continuo \condiciones * de flujo El medidor pasa la prueba si: ]
‘ ' continuo, permanente s 3 et 3
| yde iy La varlacion de la curva de emor no debe

sobrepasar el 3 % para caudales de la zona |

J inferior (Q1 < Q < Qu), y el 1,5 % para caudales
de la zona superior (Q> < Q < Qu).

Nota: Los mtervalos especificados en la tabla incluyen los extremos.

Articulo 6.  (Requisitos de Envase y Etiquetado).
6.1, Caracteristicas.

I. Todo medidor debe contar con su manual de. instalacién, mantenimiento vy
funcionamiento, elaborado por el fabricante o ensamblador. Cuando éste documento
esté redactado en idioma distinto al espafiol, la parte interesada debera presentar su
traduccion técnica correspondiente junto al documento original, la misma que tendra
caracter de declaracion jurada por parte del fabricante nacional o importador.

IL. Todo medidor de agua potable considerado en el presente Reglamento Técnico, debe
presentar minimamente la informacion descrita a continuacién, la misma debe estar
contemplada en el envase o en el manual del equipo.

Tabla 8. Informacién minima a presentar de manera obligatoria
Requisitos | Unidad . Descripcién c“g:;':,‘i’:m
[
i :r::i:: de ! m? Unidad de medida siempre viene expresada en (m?) Cl::rnu::::’:lo
. ' Valor numérico de Qs y la relacion. Qs/Qu: si el
; medidor mide caudal inverso y los valores de Qs v las
| Volumen F - }
2 relaciones Q3/Q: son diferentes en ambas| Cumple/No
! o i s direcciones, ambos valores de Q3 y Qi/Q: estaran Cumple
| & marcados; la direccion de caudal a la que se refiere
cada par de valores debe ser clara. 3 -
, ! | La refacion Qs/Q: puede expresarse como R; por |
E ’ i' ejemplo, "R160". Si el medidor tiene diferentes 1
A | Relacign | . valores para Q3/Q: en las posiciones horizontal y | Cumple/No
ﬂ\ | Q/Q: (R) vertical, ambos valores de Qi/Q: estardn marcados, Cumple 1= =7
Voo £ .' _ . | vy la orientacion a la cual se refiere cada vaior debe :
. o | Nombre o | Fabiicarite : _(._'.un'_lgle_mg i Bl i
iy __marca Cumple ]
LHodelo ! Fabricante | - - C'::T‘:::{:o

e Rl <
o ﬁ X L e e s g
A i x o ; i

e e B e e S i i N o

. 1o|15
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goisE 2 SN Nivel de
Requisitos Unidad Descripcion Cumplimiento
Afo, de | Paliicarite Afio de fabricacion, los dos Ultimos digitos del afio de | Cumple/No
fabricacién | fabricacion, o el mes y el afio de fabricacion Cumple
Nimero de ; Namero de serie (tan cercano como sea posible al | Cumple/No
5 Fabricante : : e
serie dispositivo indicador). Cumple
R En cada Direccion del caudal, mediante una flecha (mostrada
| cheiisais | medidor | en ambos lados del cuerpo o en un lado (nicamente Cumplefﬂo |
| e jo lindicado por | si la flecha de direccién de flujo es ficiimente visibie Cumple
| una flecha l bajo todas las circunstancias).
R Ry B e = N Sllies
Posmié_n o ] | La letra V o H, si el medidor solo puede ser | Cumple/No
operacién Futiricants operado en icion vertical u horizontal Cumple
(LetraVo H) | pe e P
Tabla 9. Informacion adicional a presentar cuando los valores sean diferentes a los
de la descripcién
P Nivel de
Requisitos Unidad Descripcién X Cumplimiento
Clase de 102 + Clase de exactitud, cuando sea diferente a la clase | Cumple/No
exactitud de exactitud 2 Cumple
Presion i
maxima Py Presion maxima permitida (PMA) si supera 1 MPao | Cumple/No
j admisible 0,6 MPa para DN > 50. |  Cumple |
(PMA) ' I
i :‘ér:ilma = oc La clase de temperatura, sequn lo especificado en | Cumple/No
f ; | la Articulo 1Tabla 6 Cumple
| permisible
| -
; Mér:'i':: de | P3 La clase de pérdida de presion, cuando sea | Cumple/No
| et - diferente a Ap 63 (0,063 MPa). | Cumple
| presién _ |
| o , La clase de sensibilidad de instalacion, cuando sea | Cumple/No
| | S | diferente a U0/DO. Cumple
| : | Origen-  (Pais |
Ko i Cumple/No
[-Fabricacién) | Fabricante . Cu:1 le
- | (Cuando P
| e TG, I
AP\ LCorresponda) | .
[ u:':-‘ﬂ Lt __3: I' it o h ) i :
i e % e |[Ensambiado il Cumple/No
| {2 VotRe, = por: (Cuando |- . - |
e | Cumple
Jecto G2 S/ { corresponda) | [

7 Catetnd o)l

la descripcidn de la misma tabla.

del equipo.

Informacion técnica que debe ir de manera obligatoria en el manual.

Nota: Si el medidor de agua no presenta los requisitos de la tabla 9., se asumirdn los valores presentes en

IIL.La Unidad de medida de volumen debera expresarse en unidades del Sistema
Internacional; el resto de unidades de medida pueden presentar su respectiva
equivalencia al Sistema Internacional que debe ser contemplado en el envase o manual
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CAPITULO III :
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PROCEDIMIENTO DE LA v
EVALUACION DE LA CONFORMIDAD

Articulo 7.  (Procedimiento Administrativo).

I. Todo medidor contemplado en el presente Reglamento Técnico, sea de origen nacional
o de importacion, debe contar con el Certificado de Cumplimiento de Reglamento
Técnico (CCRT), el mismo que serd otorgado por IBMETRO.

I1. El Certificado de Cumplimiento de Reglamento Técnico (CCRT), sera emitido de acuerdo

a procedimiento del IBMETRO, en base a: !

a) Documento de Aprobacién de Modelo emitido por IBMETRO o, @_,

b) Documento de Aprobacion de Modelo, emitido por una entidad Acreditada o a
Designada en el pais de fabricacion del producto. —

ITI. La acreditacién o designacion de la entidad mencionada en el paréﬁrafo precedente ]
serd verificada por IBMETRO, previa al proceso de la emision del Certificado de | €
Cumplimiento de Reglamento Técnico (CCRT). Ao

IV. Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, previo a la emision de CCRT, IBMETRO
se reservara el derecho de realizar la verificacion documental, fisica y/o funcional que
considere necesario, para comprobar lo manifestado en el Documento de Aprobacidn
de Modelo.

7.1. Documento de Aprobacion de Modelo.
7.1.1. Aprobacion de Modelo emitido por IBMETRO

1. IBMETRO emitira el Certificado de Reglamento Técnico de Muestra — CRTM, el cual
debera ser utilizado por Unica vez, para la Importacién y el Despacho Aduanero de
muestras.

II. Las muestras se constituiran en el producto sujeto a evaluacion de la conformidad, a
partir del cual se emitira el Documento de Aprobacidn de Medelo, cuando corresponda.

II1. La emision del. Documento de Aprobacion de Modelo, tendra una duracidn de cuarenta
y cinco (45) dias calendario posteriores a la recepcion formal de las muestras,
considerando el periodo de tigmpo que conlleva efectuar los ensayos de las variables
descritas en la Tabla 7,

Los requerimientos para la emision del Documento de Aprobacion de Modelo, seran:
a) Matricula de Comercio del Importador o Productor.
b) Ubicacion georreferenciada de los almacenes del Importador o Productor.

L Ny c) Presentacion de la Denominacion del Modelo, Nimero de Serie, Nombre del
S ~ Fabricante y Pais de Origen del producto considerado en el presente Reglamento: :
Nt / Técnico. _ e
S— d) Manual de instalacion, mantenimiento y funcionamiento del equipo.” v

e) Planos que muestren en conjunto y en detalle su mecanismo principal.
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f)  Muestras fisicas que IBMETRO solicite, en funcién a la naturaleza de los ensayos
que impliquen las variables especificadas en la Tabla 7, las muestras solicitadas
deberan contar con el precinto de seguridad del fabricante.

V. IBMETRO comunicard al interesado, la conformidad de la aprobacién de modelo,
mediante la emision del Documento de Aprobacion de Modelo; en caso de
inconformidad, mediante informe técnico explicando las razones de la determinacion.

VI. El Documento de Aprobacion de Modelo, contendra al menos la siguiente informacion:

a) Denominacion del Modelo, Nimero de Serie del producto ensayado, Nombre del
Fabricante y Pais de Origen.

Al
b) Uso o empleo para el cual es autorizado el medidor.
c) Tiempo de validez del documento de aprobacion de modelo.

7.1.2. Documento de aprobacion de modelo, emitido por una entidad Acreditada
o Designada en el pais de fabricacion del producto.

legalizada, emitido por una entidad Acreditada o Designada en el pais de fabricacion.

IL. La informacién minima contenida en el Documento de Aprobacidn de Modelo emitida
por una entidad Acreditada o Designada en el pais de fabricacion, sera:

a) Denominacion del Modelo, Nimero de Serie del producto ensayado, Nombre del
Fabricante y Pais de Origen del equipo considerado en el proceso de aprobacién de
modelo, v

b) Identificacion de la entidad emisora del documento, lugar y fecha de la emision.

¢) Reporte Técnico o Informe de Ensayos que demuestre el cumplimiento de las variables
contenidas en la Tabla 7.

d) Tiempo de validez del documento de aprobacion de modelo.

II1. Adjunto al Documento de Aprobacién de Modelo emitida por una entidad Acreditada o
Designada en el pais de fabricacion, el importador debera presentar:

1. El importador debe presentar el Documento de Aprobacién de Modelo original o en copia

a) Manual de instalacion, mantenimiento y funcionamiento del equipo.

b) Planos que muestren en conjunto y en detalle su mecanismo principal.

¢) Matricula de Comercio del importador.

d) Ubicacion georreferenciada de los almacenes del Importador.

e) Documento que respaide la Acreditacion o designacion, para emitir el Documento de
Aprobacion de Modelo.

f) Cuando sea requerido IBMETRO podré solicitar muestras fisicas, para efectuar ensayos
complementarios en funcion a la naturaleza de los ensayos que impliquen las variables.
especificadas en la Tabla 7, las muestras solicitadas deberan contar con el precinto de
seguridad del fabricante.

~.-. L. IBMETRO, en base a la verificacién del Documento de Aprobacién de Modelo, emitird el
Certificado de Cumplimiento al Reglamento Técnico (CCRT). .
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II. El CCRT se constituira en Documento Soporte para la importacion y el despacho
aduanero, mismos que deben estar vigentes al momento del ingreso de la mercancia a
territorio nacional y seran presentados por el transportista adjunto al manifiesto
internacional de carga, segun corresponda.

III. El CCRT sera requisito. indispensable para la comercializacion. '

Articulo 8. (Procedimiento de Evaluacion de la Conformidad).
8.1. Evaluacion de la conformidad.
La Evaluacion de la Conformidad, podra realizarse en los siguientes casos:
a) Previo a la emision del CCRT;
b) Posterior a la emision del CCRT.
8.1.1. Previo a la emision del CCRT

Para confirmar la veracidad de la informacién contenida en el Documento de Aprobacién de
Modelo y la informacion presentada por el interesado; la cual sera de caracter documental.

8.1.2. Posterior a la emisién del CCRT

Se realizara previa a la instalacion del equipo, en los almacenes del importador, fabricante
0 entidad encargada de la instalacion; a denuncia o de acuerdo al cronograma
preestablecido por IBMETRO; pudiendo ser ésta de caracter documental, fisica y/o
funcional; segun la necesidad.

%
i
=
=

CAPITULO IV
AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y/O SUPERVISION

Articulo 9.  (Autoridad de Fiscalizacion y/o Supervision).

I. El Viceministerio de Politicas de Industrializacion (VPI), se constituye en la Auteridad de
Fiscalizacion del presente Reglamento Técnico.

II. El Instituto Boliviano de Metrologia (IBMETRO), se const:tuye en la Autoridad de
Supervision del presente Reglamento Técnico.

5| Articulo 10. (Fiscalizacién y/o Supervisién).

I. El Viceministerio de Politicas de Industrializacion (VPI), como Autoridad Competente de
Fiscalizacion, serd encargada de controlar todas las actividades de los actores, ademas
de los procesos que involucren el cumplimiento del presente Reglamento Técnico, tanto
en la produccion nacional, como en las importacione;;.

II. El Instituto Boliviano de Metrologia (IBMETRO), como Autoridad Competente de . - ¥
Supervision, se encargara de verificar el cumplimiento de los requisitos estabiecidos en.. \ ‘
el presente Reglamento Técnico, tanto en la produccién nacional, como en las. - a2
importaciones. RPN LA A -
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2 CAPITULO V
REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCICNES Y VIGENCIA DEL
REGLAMENTO TECNICO

Articulo 11. (Régimen de Infraccién y Sanciones).

Los productos que en el proceso de Supervision no cuenten con el Certificado de Cumplimiento
de Reglamento Técnico (CCRT), seran denunciados ante la Autoridad Competente.

11.1. Infracciones.

Constituye infraccion al presente Reglamento Técnico, todo producto, de produccién nacional
0 importado, que incumpla los requisitos establecidos en el presente documento.

11.2. Sanciones.
I. La Autoridad Sancionatoria al presente Reglamento Técnico y en cumplimiento a la ley
de Metrologia, es el Instituto Boliviano de Metrologia — IBMETRO.
II. De acuerdo a la naturaleza de la infraccion, las sancion se detallada en Tabla 10.
Tabla 10. Sancidn por Infraccion.
_N° | INFRACCION : SANCION
! ) $S=020=Pc+Q’
! ! Dénde: - ,
S = Sancidn expresada en bolivianos. |
Pc = Precio comercial unitario del producto, publicado por una fuente oficial, a
Incumpia con la fecha més proxima de la infraccidn.
los requisites | 5 = Cantidad de el o los lotes no conformes supemsadus (expresado en
1 | solicitados en | unidades)
_le_'; Reglamento | iy Syspension dei CCRT de ei o [0s lotes n. conformes y comunicacion a ia a las
S Autoridades Competentes.
iii) Inmovilizacion de el o los lotes ne conformes.
j iv) Destruccion de el o'los lotes no conformes; cuyos costos asociados estaran a
| . cargo del interesado y supervisado por la Autoridad de Supervision,
III.  Siajuicio de la Autoridad Sancionatoria, se considera que la documentacion presentada

en el proceso de Supervision podria generar un delito, esta denunciara el hecho al
Ministerio Publico, sin perjuicio de continuar con el Procedimientoc Administrativo
Sancicnatorio. ;

. Procedimiento Sancionatorio.

" El Proceso Sancionatorio sera realizado, conforme a lo dispuesto en la Ley No 2341 del 23 de
abril de 2002 del Procedimiento Administrativo y su reglamento aprobado por Decreto

T Supremo No 27113 del 23 de julio de 2003.

& Articulo 12. (Vigencia del Reglamento Técnico).
- El presente Reglamento Técnico de “Medidores de agua” entrara en vzgencaa dc-sc:entos

""" ‘4 cuarenta (240) dias después de su aprobacidn formal.

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economia Plural

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
La presente fotostatica es copia fiel de su
original de referenciz, |la que legalizo de
conformidad con el Art. 1311 del Cédlgo Civil.




